Extensao para drenagem
F00004552 Equipos

PROIBIDO REPROCESSAR

Indicag@o de Uso: Transferéncia do dialisado durante a Didlise Peritoneal.
Contém 01 unidade.

Composicao quimica: PVC e policarbonato

Instrugcdes de Uso: Conectar o equipo, de maneira asséptica, ao equipo |_§__|
de transferéncia.
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